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�7�X�Q�L�Q�J���I�R�U�N��
�W�H�V�W�V

Weber:

Rinne (512Hz)

To deaf ear: Conductive HL

To better ear: Sensorineural HL

BC>AC (negative): 
Conductive HL

AC>BC (positive): No CHL
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�0�L�[�H�G���K�H�D�U�L�Q�J���O�R�V�V

Sensorineural hearing loss ? – check bone conduction
Conductive hearing loss ? – check air-bone gap
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lydboks



�7�R�Q�H���D�X�G�L�R�P�H�W�U�\

Audiometer med hovedtelefon og BC bøjle
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Lydintensitet 120 dB 
~ faktor 1:106

Lyd-intensitet  Itest for 
aktuel tærskel måles 
og sammenlignes med 
den tilsvarende 
standard tærskel I0

Angives som:

10 log (Itest / I0) dB HL
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Air Conduction AC (hovedtelefon)

125Hz – 250Hz – 500Hz – 1kHz – 2kHz – 3kHz -4kHz – 8kHz

Bone Conduction BC (BC-bøjle)

250Hz – 500Hz – 1kHz – 2kHz – 3kHz -4kHz

-10dB HL – 120dB HL (variable)
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Air Conduction AC

Spørg hvilket øre der er bedst ? Start med det !

Start ved 1kHz i 1,5 sekund

Hvis tonen høres - gå 5dB ned

Hvis tonen ikke høres - gå 10dB op

Høretærskel = svageste intensitet som høres 2/3 gange
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Gentag med 2kHz, 3kHz, 4kHz, 8kHz. Så 500Hz, 250Hz og 125Hz
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Air Conduction AC

Spørg hvilket øre der er bedst ? Start med det !

Start ved 1kHz i 1,5 sekund

Hvis tonen høres - gå 5dB ned

Hvis tonen ikke høres - gå 10dB op

Høretærskel = svageste intensitet som høres 2/3 gange

Gentag med 2kHz, 3kHz, 4kHz, 8kHz. Så 500Hz, 250Hz og 125Hz

Gentag på det andet øre
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Air Conduction AC

Normalværdi (DK) < 20dB

Normalværdi (US, UK) < 25dB
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Bone Conduction BC

Gentag alle målinger undtagen 125Hz og 8kHz
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Bone Conduction BC

Gentag alle målinger undtagen 125Hz og 8kHz

Hvornår skal der maskeres ? – og hvordan ?
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Hvornår ? Hvordan ?
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Hvornår ? Hvordan ?

Luftledning: Når sideforskellen er > 40dB
maskeres det gode øre med Istøj = Itest

Benledning: Hvergang
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Hvornår ? Hvordan ?

Luftledning: Når sideforskellen er > 40dB
maskeres det gode øre med Istøj = Itest

Benledning: Hvergang…
anvendes trinvis maskering af det gode øre.



�7�U�L�Q�Y�L�V��maskering ���Y�H�G���%�&���P�§�O�L�Q�J��
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Hvis: ACHØ = ACVE og ABGHØ og VE ~ 50dB

Så: Kun ”bedste øres benledning” kan angives
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Hvis: ACHØ = ACVE og ABGHØ og VE ~ 50dB

Så: Kun ”bedste øres benledning” kan angives

Det dårligste øre kan evt. være døvt !
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SRT, Speech Reception Threshold:

DanTale CD med tallene 0,1,2,3,5,6,7,12 i grupper med tre tal.

Præsenteres ved: -5dB/ +10dB rutine til netop 2/3 kan høres.

DS, Discrimination Score:

Procentdel af ”voksenord” som opfattes korrekt når de 
præsenteres ved SRT + 40dB.



�6�S�H�H�F�K���D�X�G�L�R�P�H�W�U�\
�P�D�V�N�H�U�L�Q�J

Ved måling af SRT og DS maskeres det gode øre med:

Istøj = Itest – 10dB
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Air
P small
Volume large
ZA = 41,4 A�

Fluid
P large
Volume small
ZA = 143.000 A�

Problem



Mulighed

Når lufttrykket i øregangen ændres varierer den mekaniske 
spænding i trommehinde og ossikler.

Systemets akustiske impedans / compliance varierer. 

Lydreflektionen fra trommehinden ændres



Mulighed

Når lufttrykket i øregangen ændres varierer den mekaniske 
spænding i trommehinde og ossikler.

Systemets akustiske impedans / compliance varierer. 

Lydreflektionen fra trommehinden ændres

Lufttrykket kan vi regulere med en øreprop + pumpe
Lydreflektionen kan vi måle med lydkilde og mikrofon.
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+/-



�7�\�P�S�D�Q�R�P�H�W�U�L



Tympanometri



Mulighed

Når lufttrykket i øregangen ændres varierer den mekaniske 
spænding i trommehinde og ossikler.

Systemets akustiske impedans / compliance varierer. 

Lydreflektionen fra trommehinden ændres

Lufttrykket kan vi regulere med en øreprop + pumpe
Lydreflektionen kan vi måle med lydkilde og mikrofon.

Så kan vi måle ørets lufttryk og compliance = 1/impedans
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�7�\�P�S�D�Q�R�J�U�D�P���W�\�S�H�V�����6�W�D�S�H�G�L�D�O���U�H�I�O�H�[��

+/-

Compliance ændring 
fremkaldes ved 
kortvarig 
lydstimulation i 
hovedtelefon på
modsatte øre ca 80dB 
over høretærsklen

Formål: diagnostik af stapesfixation
recruitment bestemmelse



Gelles test: (subjektiv)
Ingen loudness variation ved trykændring = stapesfixation

+/-

500Hz
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ABR
”gated” 0-16ms

”averaged” 2-20.000 clicks

find J5

Normalværdier

Tærskel: 35-40dB SPL

Delay: < 0,3ms


